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EGENSKABER 0G INDIKATIONER

Peroxidoplasning har en hgj bakteriedrasbende effekt,
og udfgrer timed en rensende handling ved at fierne
de aflejringer, der dannes dagligt pa kontaktlinsernes
overflader. Peroxidoplgsning er velegnet til desinfek-
tion af alle typer kontaktlinser med undtagelse af
farvede/kosmetiske linser.

BRUGSANVISNING

Vask dine hender grundigt. Brug altid og
udelukkende den specielle beholder udstyret med
metalkatalysator.

Fyld beholderen med Platinum-oplgsning, og pas pa
ikke at overskride referencestregen. Anbring linserne
i den specielle beholder til kontakslinser, og nedsank
den i Peroxidoplgsning. Luk beholderen uden at ryste
den. Hold beholderen lodret. Produktets korrekte
funktion kan genkendes ved dannelsen af iltbobler,
der skabes ved kontakt mellem oplgsningen og
metalkatalysatoren. | modsat fald ma produktet ikke
anvendes. Lad linserne blive i Peroxidoplgsning i
mindst 6 timer eller natten over. For du anvender
kontaktlinserne, skal de skylles med saltvand.
FORHOLDSREGLER 0G ADVARSLER

Efter abning, skal produktet anvendes inden for 60
dage. Skal opbevares mellem 5 ° og 25 ° C. M3 ikke
anvendes, hvis forseglingen ikke er intakt. Gentag
proceduren, hvis linserne forbliver i samme opl@sning
i mere end 24 timer. Ma ikke anvendes, hvis du er
overfglsom eller allergisk over for en komponent. |
tilfeelde af ubehag eller vedvarende irritation, skal du
holde op med at anvende linserne og konsultere en

specialist. Skal opbevares uden for barns reekkevidde.

M& ikke anvendes efter udlgbsdatoen. Brug aldrig
vand fra hanen til at skylle linserne.

MA IKKE INDTAGES.

Kontakt en specialist, for du bruger andre leegemidler
til behandling af gjensygdomme, mens du barer
linserne. Brug ikke linsebeholderen med andre
oplasninger end Peroxidoplgsning. Indseet aldrig linser
i gjnene efter at have fugtet dem med Peroxido-
plgsning, medmindre de forst har gennemgdet
neutraliseringsprocessen.

KONTRAINDIKATIONER

Der er ingen kendte kontraindikationer.
SAMMENSATNING

Hydrogenperoxid 3%, Natriumfosfat dobbeltbasisk,
Natriumfosfat enkelbasis, Ethylendiamino-tetraed-
dikesyre, Phosphonsyre, Natriumklorid, Borsyre,
Renset vand.
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EGENSKAPER OCH INDIKATIONER

Peroxidlsning har en hog bakteriedddande potential
och utfér &ven en rengoringsatgard genom att
avlagsna de avlagringar, som dagligen bildas pé
kontaktlinsernas yta. Peroxidlésning ar idealisk for
desinficering av alla typer av kontaktlinser med
undantag for fargade / kosmetiska linser.

GOR SA HAR

Tvéatta hdnderna noga. Anvand alltid och uteslutande
den sérskilda behdllaren, forsedd med metallkataly-
sator. Fyll behallaren med Platinumldsning och var
uppmarksam pé att inte Overskrida referenshacket.
Placera linserna i den sarskilda linsbehdllaren och
l4gg ner den i Peroxidlsning. Sténg behallaren och
undvik att skaka den. Bibehall behallaren i vertikalt
lage. Produktens korrekta funktion kdnns igen av att
det bildas sma bubblor av syre, som alstras genom
kontakt mellan l6sningen och metallkatalysatorn. Om
detta inte skulle ske, ska du inte anvdnda produkten.
Ldmna linserna i Peroxidldsning under minst 6
timmar eller hela natten. Innan du sétter in dem i
6gonen, ska du skdlja dem med saltldsning.
FORSIKTIGHETSMATT OCH VARNINGAR

Nar produkten vél dppnats, ska den anvandas inom
60 dagar. Forvaras mellan 5° och 25°C. Fér gj
anvandas om forseglingen inte ar hel. Upprepa
proceduren om linserna ligger kvar i samma 18sning
under mer &n 24 timmar. Far ej anvandas vid
overkanslighet eller allergi mot ndgon av komponen-
terna. Vid besvdr eller ihdllande irritation, avbryt
anvandningen och radfrdga en specialist. Forvaras
utom réckhall for barn. Far ej anvandas efter utgangs-
datum. Anvand aldrig kranvatten for att skolja
linserna.

FAR EJ FORTARAS

Radfrdga en specialist innan du anvander nagon typ
av oftalmisk medicin, ndr du bér kontaktlinser.
Anvand inte linsbehéllaren med andra ldsningar an
Peroxidlosning. Sétt aldrig in linserna i 6gonen efter
att ha blétat dem med Peroxidldsning, utan att de
forst genomgatt neutraliseringsbehandling.
KONTRAINDIKATIONER

Inga kontraindikationer har faststallts.
SAMMANSATTNING

Véteperoxid 3%, Dibasiskt natriumfosfat, Monobasis-
kt natriumfosfat, Etylendiamintetradttiksyra,
Fosfonsyra, Natriumklorid, Borsyra, Renat vatten.
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OMINAISUUDET JA OHJEET

Peroksidiliuos  bakterisidinen vaikutus on korkea.
Tamén lisdksi silld on myds puhdistava vaikutus
poistaen paivittdin piilolinssien pinnoille muodostuvia
jaémia. Peroksidiliuos on tarkoitettu kaikkien piilolins-
sityyppien desinfiointiin lukuun ottamatta vérillisid ja
kosmeettisia piilolinsseja.

KAYTTOOHJEET

Pese kédet huolella. Kaytd yksinomaan asianmukaista
koteloa jossa metallikatalyytti. Taytd  kotelo
Platinum-liuoksella ylittdméttad viitemerkkid. Laita
linssit asianmukaiseen linssikoteloon ja upota se
liuokseen Peroksidiliuos. Sulje kotelo sitd ravistamat-
ta. Pidd koteloa pystyasennossa. Tuotteen oikea
toiminta voidaan tunnistaa happikuplien muodos-
tumisesta, jotka syntyvat liuoksen ja metallikatalyytin
valisestd kosketuksesta. Péinvastaisessa tapaukses-
sa, ald kayta tuotetta. J&ta linssin liuokseen Peroksi-
diliuos vahintadn 6 tunniksi tai yon yli. Ennen kuin ne
laitetaan silmiin, huuhtele ne suolaliuoksella.
VAROTOIMENPITEET JA VAROITUKSET

Kayta tuote 60 vuorokauden sisdlld pakkauksen
avaamisen jdlkeen. Séilytd 5°C ja 25°C:n vélisessa
lampotilassa. Ald kdyta jos tiiviste ei ole ehja. Toista
menettely jos linssit jadvdt samaan liuokseen yli 24
tunniksi. AlA kdytd jos yliherkkyyttd tai allergiaa
esiintyy jollekin aineelle. Jos haittaa tai jatkuvaa
drsytystd ilmenee, keskeytd kdyttd ja kdanny
asiantuntijan puoleen. Pid4 pois lasten ulottuvilta. Ala
kéyta erdpaivan jdlkeen. Ala koskaan kaytd hanavettd
linssien huuhtelussa.

ALA NIELE

Kadnny asiantuntijan puoleen ennen minkd tahansa
oftalmisen ladkkeen kayttda piilolinssien kdyton
aikana.

A1 kaytd linssikoteloa muun kuin Peroksidiliuos
liuoksen kanssa. Ald koskaan laita piilolinsseja
silmé@én kun ne on kasteltu liuoksella Peroksidiliuos
jos niita ei ole ennen neutralisoitu.
KONTRAINDIKAATIOT

Varmistettuja kontraindikaatioita ei esiinny.
KOOSTUMUS

Vetyperoksidi 3 %, Dinatriumfosfaatti, Natriumdivety-
fosfaatti, Etyleenidiaminotetraetikkahappo,
Fosfonihappo, Natriumkloridi, Boorihappo, Puhdistettu
Vesi.
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EGENSKAPER 0G INDIKASJONER
Peroksidopplgsning har hgy bakteriedrepende kraft,
den virker ogsé rensende ved at den fierner avleiring-
er som dannes daglig p& overflatene til kontaktlinser.
Peroksidopplasning egner seg til desinfisering av alle
typer kontaktlinser, med unntak av fargede/kos-
metiske.

INSTRUKSJONER VED BRUK

Vask hendene godt. Bruk alltid, og bare spesialbehol-
deren som er utstyrt med en metallkatalysator. Fyll
beholderen med Platinum-lgsning, og pass pa 4 ikke
fyll opp mer enn til referansemerket. Legg linsene i
den spesielle linseeskenn og senk den ned i Peroksi-
dopplasning. Lukk beholderen uten & riste den. Hold
esken i vertikal stilling. Produktet virker som det skal
nér det danner seg oksygenbobler som et resultat av
kontakten mellom lgsningen og metallkatalysatoren.
Hvis dette ikke er tilfellet, ma ikke produktet brukes.
La linsene ligge i Peroksidopplgsning i minst 6 timer
eller over natten. Skyll linsene i saltvann fgr du setter
inn linsene.

FORHOLDSREGLER 0G ADVARSLER

M brukes innen 60 dager etter apning. Oppbevares i
mellom 5 °C til 25 °C. M& ikke brukes hvis
forseglingen er brutt. Gjenta prosessen hvis linsene
har ligget i samme lgsning i mer enn 24 timer. Ma
ikke brukes i tilfelle overfglsomhet eller allergi mot
noen av innholdsstoffene. Ved ubehag eller vedvaren-
de irritasjon, avbryt bruken og kontakt en spesialist.
Mé oppbevares utenfor barns rekkevidde. M ikke
brukes etter utlgpsdatoen. Bruk aldri vann fra
springen for & skylle linsene.

MA IKKE SVELGES

Radfgr deg med spesialis far du bruker gyemedika-
menter mens du bruker linsene. Ikke bruk linsebehol-
deren med noen andre Igsninger enn Peroksidop-
plgsning. Sett aldri linser inn i gynene etter & ha fuktet
dem med Peroksidopplgsning uten at de farst har
giennomgatt ngytraliseringsprosessen.
KONTRAINDIKASJONER

Det er ingen kjente kontraindikasjoner.
SAMMENSETNING

Hydrogenperoksid 3 %, Bibasisk natriumfosfat,
Monobasisk natriumfosfat, Etylendiamino Tetraeddik-
syre, Fosfonsyre, Natriumklorid, Borsyre, Renset vann.

SOLEKO S.P.A. - Via Ravano snc
03037 - Pontecorvo (FR) - ITALIA

Medical
Device

s |

EIGINLEIKAR 0G MERKINGAR

Peroxid lausn hefur mikinn bakteriueydandi kraft og
hefur einnig hreinsandi ahrif par sem hun fjarlegir
ohreinindi sem safnast daglega & yfirbord snertilin-
sanna. Peroxio lausn hentar til sétthreinsunar  ollum
gerdum snertilinsa nema litudum/fegrandi linsum.
LEIDBEININGAR UM NOTKUN

bvodu hendurnar vandlega. Notadu alltaf eingéngu
sérstaka ilatio sem er buid mamefnahvarfa. Fylltu
ilatio med platinumlausn og gaettu pess ad fara ekki
yfir viomidunarhakio. Settu linsurnar i sérstaka
linsuilatid og dyfou peim i Peroxid lausn. Lokadu
ilatinu og fordastu ad hrista. Hafou ilatid i uppréttri
stoou. Rétt virkni vorunnar er kemur fram med
myndun loftbdla sem myndast vid snertingu
lausnarinnar og mamhvatans. Annars skaltu ekki
nota voruna. Lattu linsurnar vera i Peroxio lausn i ad
minnsta kosti 6 klukkustundir eda yfir nott. Adur en
linsurnar eru settar i augun skaltu skola paer med
saltlausn.

VARUDARRADSTAFANIR 0G VIDVARANIR

Eftir opnun skaltu nota voruna innan 60 daga.
Geymist vid hitastig milli 5°C — 25°C. Notist ekki ef
umbuoirnar eru ekki heilar. Endurtaktu adgerdina ef
linsurnar eru &fram i sému lausninni i meira en 24
klukkustundir. Notist ekki ef um er ad raeda ofurnaemi
eda ofnaemi fyrir einhverju innihaldsefnanna. Ef um er
a0 reeda 6paegindi eda vidvarandi ertingu skaltu heetta
a0 nota voruna og hafa samband vio augnfraedinginn.
Geymist par sem born na ekki til. Notist ekki eftir
fymingardagsetningu.

Notadu aldrei kranavatn til ad skola linsurnar.

MA EKKI GLEYPA

Raofeerdu pig vid augnfreeding pinn dur en pu notar
einhver augnlyf medan pu notar linsurnar. Ekki nota
linsuilatio med 6drum lausnum en Peroxid lausn.
Settu linsurnar aldrei i augun eftir ad pu hefur veett
paer med Peroxid lausn ef peer hafa ekki adur verid
gerdar hlutlausar.

FRABENDINGAR

Engar frabendingar eru pekktar.

INNIHALDSEFNI

Vetnisperoxid 3%, Natriumfosfat tvibasiskt, Natrium-
fosfat einbasiskt, Etylendiamintetraediksyra,
Fosfénsyra, Natriumklorio, Borsyra, Hreinsad vatn.
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